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наибольшим уровнем АТФ по  сравнению с  другими ис-
следуемыми образцами, что говорит о  положительном 
влиянии данного способа обработки поверхности мате-
риала с точки зрения биофункциональности.
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Рентгеновская микротомография является методом 
микроструктурного анализа, обладающий высоким уров-
нем детализации и  позволяющий расширить возмож-
ности оценки внутренней архитектуры органов и тканей 
с  применением их  3Д реконструкции. Преимуществом 
данного метода перед морфологическими является то, 
что нет необходимости разделять исходный материал 
на срезы и шлифы. Специфику работы с подобным обо-
рудованием можно разделить на две части, это проведе-
ние исследований in vivo и in vitro, то есть работа с живы-
ми лабораторными животными по или изучение органов 
и тканей, отделенных от животного.

В рамках этого исследования нами проведен микроКТ 
анализ остеоинтеграции имплантатов в зону нижней че-
люсти и  в  крыло подвздошной кости эксперименталь-
ных животных (овец) в норме и при экспериментальном 
остеопорозе. Животным контрольной и  опытной групп 
были установлены дентальные имплантаты в  нижний 
край нижней челюсти и передний край крыла подвздош-
ной кости. Животных выводили из  эксперимента через 
30  и  90  дней. Образцы костных тканей, фиксирова-
лись в  10% забуференном растворе формалина. Для 
сканирования и  обработки материалов использовали 
рентгеновский микротомограф Skyscan 1176 (Bruker-
microCT, Бельгия) и  программное обеспечение Skyscan 
1176  control program (10.0.0.0), Nrecon (1.7.4.2), 
DataViewer (1.5.6.2), CT-analyser (1.18.4.0), CTvox 
(3.3.0r1403). Сканирование каждого фрагмента кости 
проводилось вместе с двумя фантомами (0,25 и 0,75 г/
см3 гидроксиапатита кальция) имеющими диаметр соот-
ветствующий толщине исследуемых проб. В зависимости 
от размеров пробы и ее толщины использовалось разре-
шение от 9 до 36 мкм и два фильтра (Cu+Al и Cu 0,1 мм).

Анализ внедрения различных имплантатов в  под-
вздошную кость показал, что уровнем лучшей импланта-
ции по сравнению с другими отличались «ВТ6+М5 (маг-
нетрон)» и  «ВТ6  с», у  остальных уровень имплантации 
достоверно не изменялся, по уровню состояния костной 
ткани вокруг имплантата все изделия значительных от-
личий не имели.

Анализ внедрения различных имплантатов в  ниж-
нюю челюсть, показал в апикальной части, лучший уро-
вень имплантации у  изделий «ВТ1-0  не  обр.», а  также 
«ВТ6+М5 (магнетрон)», кроме того процентное содер-
жание костной ткани вокруг имплантатов было больше 
у изделий «ВТ1-0 не обр.», «ВТ6+DLC» и «IRIS», причем 
последний отличался наиболее равномерным запол-
нением губчатой костной тканью по всей исследуемой 
поверхности.
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Введение. Экспериментальных работ для оцен-
ки эффективности хондропластики и  оценки качества 
восстановления регенератов у  животных с  помощью 
компьютерной томографии крайне мало, а  результаты 
их противоречивы.

Целью работы является оценка эффективности хон-
дропластики обогащенной тромбоцитами аутологичной 
плазмой (ОТП) в  эксперименте у  кроликов с  помощью 
компьютерной томографии.

Материалы и  методы. Исследование выполнено 
на  базе Института экспериментальной хирургии и  био-
технологий СамГМУ. Работа проведена на  30  кроли-
ках породы «Шиншилла» массой 2,5–3  кг, возрастом 
1–1,5  года. Всем животным моделировали костно-хря-
щевые дефекты надколенниковой суставной поверхно-
сти бедренной кости. Контрольной группой выступали 
животные без последующей пластики дефектов. Первой 
опытной группе животных осуществляли пластику дефек-
тов ОТП, второй- заполняли дефекты бионосителем  — 
деминерализованной лиофилизированной спонгиозой, 
изготовленной по методике «Лиопласт». Оценку восста-
новления области пластики осуществляли с  помощью 
разработанного способа оценки качества регенерата 
с помощью компьютерной томографии, спустя 2 недели, 
1,2,3 месяца после операции.

Результаты и  их  обсуждение. Предложенный объ-
ективный способ оценки качества регенератов после 
хондропластики разными способами позволил в  дина-
мике выявить отличия процессов восстановления тканей 
области дефекта. Были оценены качественные и количе-
ственные показатели плотности новообразованной тка-
ни в области дефектов в целом, а также изолированно — 
на  уровне гиалинового хряща, субхондральной кости 
и промежуточной зоне регенерата.

Выводы. Результаты компьютерной томографии по-
казали, что, если на ранних сроках после хондропластики 
обогащенной тромбоцитами аутоплазмой регенераты 
по  своим качественным и  количественным характери-
стикам значительно уступали аналогичным показателям 
интактных тканей, то ко 2 месяцу наблюдения значения 
плотности этих регенератов были сравнимы с  этими 
показателями. А  к  3  месяцу наблюдений превосходили 


